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Aspene

Cervical Collar
PEDIATRIC Line

Linia pediatrica Aspen Cervical Collar a fost conceputa special pentru sugari si copii, care ar putea sa ofere acelasi nivel de restrictionare a miscérii ca si la adultii, dar o atitudine
mai atentd fata de pielea delicata a copiilor. Gulerasele pentru copii sunt oferite in 5 dimensiuni, proiectate tinind cont de anatomia copiilor si pentru a asigura o potrivire
individuala pentru fiecare copil. Modelele PD 4 si PD 5 au o centura de sprijin occipitala pe panoul din spate, care asigura un suport special pentru partea dorsala a capului.
Tampoanele sunt realizate din spuma respirabila cu pori deschise, cu o captuseald moale, hipoalergenicd de bumbac, care ajuta pielea sa ramana curatd, récoroasa si
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[etckas nuuns Aspen Pediatric Line 6bina pa3pa6oTaHa cneunanbHo Ans MnaaeHUes v AeTer, YTo6bl 06ecneyuTh Takoii Xe YPOBEHb OrPaHNyeHNs ABUKEHNS, Kak u Y
B3POCMbIX, HO 60N1ee GepeXXHOE OTHOLLEHNE K HEXXHOI KOXKe AeTeii. [leTCKue BOPOTHIKM NpeAnaraoTcs B 5 pasmepax, CneunanbHo pa3padoTaHHbIX C Y4eTOM aHaToMim
AeTeil u Ans 06ecneveHns HAMBIAYaNbHO NOATOHKN AnA kaxaoro peberka. Mopenu PD 4 n PD 5 uMetoT 3aTbino4Hblii NOAAEPXKMBAIOLLMIA pEMEHb HA 3aAHEN NaHeny,
KOTOPbIV NPV PerynnpoBKe 06ecreqnBaeT cnewnanbHylo NOACTaBKy AN 3aaHel YacTu ronosbl. [PoKNaaKu N3roToBEHbI U3 AbilaLLei NeHbl ¢ OTKPbITLIMM NOpamu, ¢

MATKOWA, runoannepreHHoN XnonkoBoy NOKNAAKOM, KOTOPasA NOMOraeT KOXe 0CTaBaTbCcA YUCTO, NPOXNAAHON U KOMKOPTHON.

ENGLISH

SIZING

Maintain head in desired
position. Place the sizing guide
against head at the highest
point of the shoulder muscle.
Draw an imaginary line from
chin bottom to sizing guide
then select collar size.

PRE-FORM

A. Roll up the back-panel.
B. Roll the front-panel sides
inward.

POSITION FRONT

A. Flare sides of the front
panel outward. Place chin
piece directly under the
chin. Generally, the chin
should not extend beyond
the edge of the plastic.

. Push the sides of the front
panel up over shoulder
muscles around the neck.
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ALEGEREA MARIMII

Mentineti capul in pozitia dorita.
Plasati ghidajul de calibrare
lateral de cap la cel mai inalt
punct al muschiului umarului.
Desenati o linie imaginara de

la partea inferioard a barbiei
spre ghidajul de calibrare,

apoi selectati mdrimea
gulerului.

PREGATIREA

A. Rotiti panoul din spate.
B. Rotiti partile laterale a
panoului frontal in interior.

POZITIA FRONTALA

A. Plasati panoul frontal in
pozitie desfacutd direct sub
bérbie. In general, barbia
nu ar trebui sa se depaseasca
marginea plasticului.

B. Tmpingeti marginile aripile
panoului frontal
peste umeri in jurul gatului.

RUS

MOABOP PASMEPA

lopzaepxuBath ronosy B
Xenaemoi no3uuuu. Momectute
KanubpoBLLKK pa3mepa COOKY
T0NOBbI Ha CaMOIi BbICOKOIA
TOYKE NNEYEBOI MbILLILbI.
Hapwucyitte Boo6paxaemyto
NMHVIO OT NOA60POAKA K
KanupoBLLYKY pasmepa, 3aTem
BbIGEPUTE pa3Mep BOPOTHYIKE.

MOArOTOBKA

A. CBEpHWTE 3afHI0K NaHenb.
B. CBepHuTe CTOPOHBI NepeaHe
MaHenu BHYTPb.

MEPEJHEE NOMOXEHNE

A. YcTaHoBuTe nepeaHior
MaHenb B PaCKNELEHHOM B
CTOPOHbI BiAE NPAMO Noa
nog6opopok. Kak npasuno,
noA60POAOK He fOMKeH
BbIXOAMTb 3@ Kpﬁl?l nnacTuka.

. TONKaiATe 60KOBMHbI NepeaHelt
MaHeNu Yepes Nneyn BOKpyr
wen.

[=~]

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects
in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products in the event of breach of warranty shall be to repair
or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products shall have no obligation under this limited warranty in the event:

() The product was not purchased from Aspen Medical Products or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products Instructions for Use.

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied.
These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR
OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. PERMANENT INJURY MAY RESULT FROM USE OTHER THAN AS DIRECTED BY A
PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR
LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT.

GARANTIE LIMITATA

Aspen Medical Products, Irvine, CA 92618, garanteaza utilizatorului care achizitioneaza acest produs ca este lipsit de
defecte in material si manopera. Singura obligatie a Aspen Medical Products in caz de incélcare a garantiei este repararea
sau fnlocuirea produsul sau pieselor defecte.

Aspen Medical Products nu va avea nici o obligatie in baza acestei garantii limitate in cazul:

(a) Produsul nu a fost achizitionat de la Aspen Medical Products sau prin intermediul canalelor sale de distributie autorizate;
(b) Produsul este modificat;

(c) Orice componente care nu sunt furnizate de Aspen Medical Products sunt introduse in produs; sau

(d) Produsul nu este utilizat in conformitate cu instructiunile de utilizare Aspen Medical Products Products.

DISPOZITIVELE MEDICALE ASPEN sunt eliberate fara prescriptie medicala.
CITITI INSTRUCTIUNILE INAINTE DE UTILIZARE. Instruirea adecvata in utilizarea acestui dispozitiv ar trebui sa aiba loc inainte
de aplicarea acestuia. Aceste instructiuni sunt doar linii directoare si nu sunt oferite ca recomandari medicale.

DACA ACEST PRODUS ESTE INDICAT PENTRU APLICARE DE CATRE MEDIC SAU ALTA AUTORITATE MEDICALA CALIFICATA,
URMATI RECOMANDARILE SPECIALISTULUI. ASPEN MEDICAL PRODUCTS REFUZA DE ORICE OBLIGATIE SAU
RESPONSABILITATE PENTRU PREJUDICIU SAU PIERDERI IN URMA UTILIZARII PRODUSELOR.

© 2018 Aspen Medical Products. All Rights Reserved.

Pat. aspenmp.com/patents.
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BULATOR ENGLISH ROM RUS

4 - ™N ATTA ASAMBLAREA OEN OFPAHUHEHHASI TAPAHTUS
0 2\~
N A. While holding the front Adn timp ce tineti cu 0 mana A. YCTaHOBUTE NEPEHION Komnanus Aspen Medical Products, psuH, Kanuchopua 92618, rapaHTupyet nonb3oBareio, KOTOpbIi U3Ha4anbHo
- . 5 N NpUOGPEN 3TOT NPOAYKT, OTCYTCTBMUE AECHEKTOB B MaTepUane 1 uar RE 00513aTeNLCTBOM ASpen
panel with one hand’ center panoul din fata, llﬁf. cu cealalt MaHeNb B PacKNeLeHHoM B Medical Products B cny4ae HapyLUEHUs rapaHTMi ABAETCA PEMOHT UKW 3amMeHa AePeKTHOr0 NPOAYKT UK ero 4acTu.
the back panel and attach centrul panoului din spate, CTOPOHbI BIAAE MPAMO NOJ,
I : Xt Aspen Medical Products He HeCeT HUKakux 0653aTenbCTB N0 AAHHOM OrPaHNYEHHON rapaHTUW B Cy4ae:
bOth SIdBS}O the front. aTaA$at| ambele Qanl' FIO,IJ,ﬁOpOAOK. Kak npasuno, (a) MpopykT He 6bIn npuoGpeTeH y Aspen Medical Products unu 4epes ero KaHanb!
B. While holding the front B. Tinind cu 0 mana gulerul de noA6oPOAOK He AOMKEH (6) NPOAYKT UsMeHeH;
panel in place with one panoul frontal, fixati panoul BbIXOAMTb 33 (c) IMo6ble petanu, He noctasnsemble Aspen Medical Products, BCTaBnsI10TCs B M3AENME; UK Xe
' N (d) MpoayKT He MCNoNb3yeTCA B COOTBETCTBUN C no npoaykToB Aspen.
hand, pull outward then dorsal de cel frontal cu Kpait nnacTuka. MEULIAHCKVE W3MIENAS ASPEN OTMYCKAIOTCS BE3 PELIEMTA.
secure the back panel ajutorul curelelor de fixare. | B. ToNKaiiTe G0KOBMHbI ; ) ;
traps to the front of the . o NPOYUTANTE UHCTPYKLIMW NEPE[] UCTOJTb30BAHUEM. k 06y4eHne 3TOr0 YCTPONCTBA
strap Repetati daca este necesar nepeaHei naHenn Yepes ZOMKHO NPOBOAWTLCA A0 Er0 MPUMEHEHNS. AT YKA3aHUs! ABNAIOTCA OPUEHTMPOBOHBIMMA U HE NPEANaraloTes B
collar. Repeat as needed pentru o potrivire adecvatd. nneyu BOKPYr Leu KaHECTBE MeANLIMHCKWX PEKOMEHAaUMii.

for a proper fit.

ECNIN HACTOALLIAN MPOAYKT HASHAYEH ANS NPUMEHEHWA IMLIEH3IPOBAHHBIMI NPAKTIKAMIA
3[PABOOXPAHEHWA, CIEAYWTE NX PEKOMEHAALIMAM. ASPEN MEDICAL PRODUCTS OTKA3BIBAETCA OT JIHOBbIX
ADJUSTMENTS AJUSTAREA PEFYIIMPOBKA OBASATESIbCTB WA OTBETCTBEHHOCTW 3A TPABMbI W YLLIEPE B PE3YIBTATE CMOJIb30BAHIA NPOAYKTA.

Tighten the Occipital Support | Strangeti suportul occipital 3aTAHYTb 3aTbIN0YHYI0

Strap™ by squeezing the back | Strap ™ prin apropierea Iui Mogaepxky Strap ™, Cxuman
panel to the neck and pulling | spre gat i ceafa. Stringeti 3A/1HI010 NaHENb Ha Lwee.
until all slack is removed. pand cand se indepdrteaza 3atArvBaiite noka sce
NOTE: It is not necessary to | tot spatiul liber. NIPOBHCaHYE HE BYIeT YCTpaHeHo.
tighten the Occipital Support | NOTA: Nu este necesar s TIPUMEYAHHE: HeT HeoGXouMoCTH Importator exclusiv in R.Moldova: SC “Baster-Media” SRL
Strap™ on supine patients. | strangeti suportul occipital 3ATATVBATS 3ATHUIOYHYIO NAHES (mun. Chisindu, str. Florilor 26/1, tel. 022449948)
Strap ™ pe pacientii culcati Strap ™ Ha nexadux naumenTax. Distributié: Maéazin specializat ; MedHELPER”.
pe spate. ’

mun. Chisindu, str. Corolenco,9. Tel. 079310030
Detalii pe www.medhelper.md

PROPER FIT POZITIA CORECTA MPABWJIbHOE MOJIOXXEHNE Data ultimei revizuiri: 24.01.2019
A. The patient’s chin should A. Bérbia pacientului trebuie s& | A. noa6opogok nauyeTa JOmKeH ObiT
be flush with the end of fielpe (I) Iing cu plasticul BPOBEHb C Kguuom “nop6opoaka” 9KCKNIo3MBHBI MMnopTep B P.Mongosa: SC Baster-Media SRL.
the collar chin piece. The gulerului. Carcasa interioard BOPOTHIK. BHYTPEHHMi Kapkac He
inner trach bar should not nu trebuie sa atinga caile JOMKEH KacaTbC fibIXaTeNbHbIX I Kuwmnes, yn.tbnopvmop 261, TeJ'I.U022449948 .
be touching the airway. If respiratorii. Daca acest nyTeit. Ecn 370 NpOMGXOHT, Ouctpubyums: CneunannanposanHbli marasnd, MedHELPER”.
it does, refit with the next lucrun se intampla, Hafi0 YCTaH0BUTb CeAyioLLyii Gones I Knwnnes, yn.Koponexko,9, ten. 079310030
taller size. Inlocuti gulerul cu urmdtoarea |  Bblcokit pasmep BOPOTHIKA. [lononHuTenbHas uHdopmaunst Ha www.medhelper.md
B. All slack should be ndltime mai mare. b. Bce npoBycans BomKHbI 6biTb . 94 012019
removed from the collar B.De eliminat spatiul liber intre YCTPaHeHb! C 3aaHei NaHenu ﬂaTa nocnenHen NpoBepKi coaepXatua: 24.01.
back. The back panel git si panoul din spate. BOPOTHUK. 3a3HAA NaHeNb OMKeH
should be centered. From Panoul din spate BbiTb B LIEHTPE LUEM. 3aKHue NAMKN
the front, the back straps trebuie sé fie centrat. JBOMKHbI GbITb CUMMETPHYHbIMK.
should be symmetrical. Curelele din spate trebuie
sd fie simetrice.

Model / Mopenb  Virsta copilului / BospacT pe6eHka inélt,imea copiluli /PocT peGeHka

Pd1 1-18 luni / mec 53-84 cm
Pd2 9-24 luni / mec 74-94 cm
Pd3 1-3 anil ropa 84-102 cm
Pd4 2-5 anil net 89-114 cm

PD5 3-6 anil net 94-122 cm
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